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Laborinformation 05/21

Anleitung SARS-CoV2-AG-Test

Probenentnahme

e Kopf des Patienten nach hinten neigen

e Tupfer unter leichter Drehung ing das erste Nasenloch einfiihren bis an die
Nasenmuschel (kleine Strukturen im Inneren der Nase), bis ein Widerstand auftritt

e Tupfer mehrmals gegen die Nasenwand entlang der Nasenschleimhaut innerhalb des
Nasenlochs drehen fiir insgesamt 10-15 Sekunden

e Vorgang mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen

Inaktivierung

e Vorgefiilltes Rohrchen mit 1 ml Inaktivierungspuffer 6ffnen

Achtung: Puffer muss Raumtemperatur haben

e Tupfer an den Boden und die Innenwand des Réhrchens driicken und dabei 5 mal
drehen

e Tupfer flir mindestens 1 Minute im Inaktivierungspuffer belassen

e Tupfer erneut 5 mal an der Innenwand des Réhrchens entlangrollen

e Tupfer aus dem Rohrchen entfernen

e Ro&hrchen verschlieBen

e Hiande desinfizieren

Prof. Dr. med. O. Frey

Institutsdirélltor
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